






Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Produkte dürfen nur für die in den Katalogen und den technischen Beschreibungen  
vorgesehenen Einsatzfälle, d. h. zum Reinigen der Zähne, und nur in Verbindung mit von  
EMAG AG empfohlenen, bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten  
verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht  
bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt  
EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für 
einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten.  
Zum bestimmungsgemäßem Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der 
Betriebsanleitung. Darauf weist das Symbol  auf dem Typenschild hin.  
Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport,  
sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung  
und Instandhaltung voraus. Die wiederkehrenden Prüfungen gemäß BGV A3 sind zu beachten. 
Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker der Ladestation jederzeit frei 
zugänglich ist.

Bestimmungswidriger Gebrauch

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch des Produkts können sowohl Gefahren für Leib und Leben 
als auch Sachbeschädigungen auftreten. Aus diesem Grunde ist ein bestimmungswidriger  
Gebrauch untersagt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt EMAG AG keine 
Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und  
funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten. Um einen bestimmungswidrigen Gebrauch des 
Gerätes  auszuschließen sind folgende Hinweise zu beachten: 

• Das Ultraschallgerät für die Mikrozahnreinigung darf nur mit der Netzspannung betrieben 	
werden, die auf dem Typenschild (Unterseite der Ladestation) aufgedruckt ist (in geerdeter 
Schutzkontaktsteckdose).

• Keine brennbaren o. aggressive Chemikalien (Säuren, etc.) zur Reinigung verwenden.

• Falls Transportschäden festgestellt werden, die Ladestation nicht an das Netz anschließen.

• Das Gerät darf nur in Innenräumen bei Raumtemperatur betrieben werden.

Bedienungsanleitung

Vor Gebrauch den Stecker der Ladestation mit der Steckdose (230V~/50 Hz) verbinden,  
das Handteil auf die Ladestation stecken und ca. 8 – 12 Stunden laden. Während das Handteil 
auf der Ladestation steht leuchtet der rote LED unterhalb des Schalters, um anzuzeigen,  
dass das Gerät einwandfrei lädt (Anzeige leuchtet auch, wenn Akkus voll geladen sind und 
Handteil auf die Ladestation zurückgestellt wird – der Ladevorgang wird dabei automatisch 
abgeschaltet). Handteil von der Ladestation nehmen und einen Ultraschallaufsatz  
senkrecht von oben auf das Handteil stecken (bitte darauf achten, dass der Ultraschallaufsatz 
senkrecht gesteckt – und auch senkrecht nach oben entfernt wird, um eine Beschädigung der 
Kontaktstifte des Handteils zu vermeiden – nicht verkanten!). Borsten des Ultraschallaufsatzes 
kurz unter fließendem Wasser befeuchten und Ultraschall - Zahncreme auf die Borsten 
auftragen (ca. doppelte Erbsengröße). 
Hinweis: Nur die Ultraschall-Zahncreme Emmi-dent verwenden, da marktübliche Zahnpasten 
eine Bildung von Mikrobläschen nicht ermöglichen. Gerät anschalten. Der Ultraschall wird im 
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Ultraschallaufsatz direkt oberhalb der Borsten erzeugt und durch die Elektronik im Handteil  
kontrolliert. Nach dem Anschalten leuchtet der grüne LED unterhalb des Schalters und zeigt 
damit an, dass die Ultraschallfunktion einwandfrei arbeitet. Falls der grüne LED nicht leuchtet, 
kann der Ultraschallaufsatz defekt sein. Benutzen Sie in diesem Fall einen anderen Ultra-
schallaufsatz und wenden sich wegen des defekten Aufsatzes an unseren Service. Nach dem 
Anschalten leuchtet der grüne LED unterhalb des Schalters und zeigt damit an, dass das Gerät 
einwandfrei arbeitet. 
Hinweis: Nach dem Anschalten fühlen Sie eine leichte Vibration und hören ein leises Geräusch. 
Dies hat nichts mit der Reinigung zu tun! Da man Ultraschall nicht sieht, nicht hört und nicht 
fühlt, wurde in das Handteil ein kleiner Motor integriert, damit der Benutzer fühlt und hört, dass 
das Gerät angeschaltet ist (wie er es bei jedem anderen Gerät gewohnt ist). Zahncreme mit den 
Borsten leicht über die Zahninnenseiten und -Außenseiten verteilen. Borsten locker  
von innen und anschließend von außen an die Zähne halten – ohne die Borsten dabei zu  
bewegen. Die Borsten erfassen dabei je 2 - 3 Zähne. Jeweils 5 bis 10 Sekunden  
verweilen und zu den nächsten Zähnen gehen. Die tatsächliche Verweildauer hängt vom 
Verschmutzungsgrad der Zähne ab (z.B. Zahnbelag, Nikotin – oder Weinverfärbungen usw.). 
Ultraschall ist absolut unschädlich, auch wenn Sie eine längere Verweilzeit wählen.  
Die Ultraschallreinigung der Zähne erfordert üblicherweise ca. 3 bis 4 Minuten Zeitaufwand  
(zu Beginn eventuell etwas länger). Nach Abschluss der Zahnreinigung Mund wie üblich mit  
Wasser ausspülen, Borsten und Handteil in angeschaltetem Zustand kurz unter fließendem  
Wasser abspülen, Gerät ausschalten und Handteil leicht abtrocknen (nicht die Borsten) – bitte 
darauf achten, dass die Borsten sauber und frei von Speiseresten oder anderen  
Verschmutzungen sind. Da Ultraschall sterilisiert, sind die Borsten nach Gebrauch des Gerätes 
automatisch und gründlich desinfiziert. Sie können das Gerät mit aufgestecktem  
Ultraschallaufsatz nach der Zahnreinigung einfach wieder auf die Ladestation zurück stecken 
(oder Sie können das Gerät ca. 20 Tage bei zweimal täglicher Nutzung ohne Nachladung  
benutzen, wenn die Akkus voll geladen sind - nach ca. 12 Stunden Ladezeit). 
ACHTUNG: Unbedingt darauf achten, dass das Handteil bei leerem Akku ausgeschaltet ist, da 
sonst keine Wiederaufladung erfolgt! Auch wenn der Akku noch nicht entladen ist, das Gerät nie 
eingeschaltet auf die Ladestation stecken! Bitte nach 3 Monaten das Gerät nicht mehr auf die 
Ladestation zurück stellen, sondern für min. 2 Wochen ohne Nachladen verwenden, um eine 
lange Lebensdauer des Akkus zu erhalten. Zahnärzte empfehlen, die Ultraschall Reinigung der 
Zähne zweimal täglich für ca. 3 Minuten durchzuführen. Wenn Sie Ihre Zähne täglich zweimal 
reinigen, Ultraschallaufsatz bitte nach ca. 3 Monaten wechseln. Falls Sie Emmi-dent 6 mit auf 
Reisen nehmen, reicht die gespeicherte Energie des voll aufgeladenen Akkus für etwa  
20 Tage aus, bei zweimaliger Benutzung pro Tag für ca. 3 Minuten. Danach muss wieder eine  
8 bis12-stündige Grundladung erfolgen.

Wirkungsweise

Emmi-dent 6 ist die neueste und wirkungsvollste Methode der Mundhygiene und Zahnpflege 
(Mikro-Zahnreinigung). Sie ist nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von 
deutschen Ingenieuren entwickelt worden und arbeitet nicht wie herkömmliche Zahnbürsten 
(Makro-Zahnreinigung), die durch mechanische Reibung wirken sollen, sondern nutzt die  
Eigenschaften moderner Ultraschalltechnologien. Die Ultraschalltechnik wird bereits seit  
Jahrzehnten in vielen medizinischen Bereichen erfolgreich angewendet, u.a. bei der 
Schwangerschaftsuntersuchung, bei Gehirn-, Augen- und Magenuntersuchungen usw.  
Die Benutzung von Ultraschall für die Mundhygiene und zur Reinigung und Pflege von
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